Tarkiye
Uygunluk Sertifikasi
Sertifika No : Z-IS-TGK-IST-22-06-5010011896-22-1S-0315-34-G-03-TR
Kullanici : NORM Baglanti ve Tesbit Elemanlari San. Tic. Ltd. Sti.

Hadimkdy- Arnavutkdy - istanbul / TURKIYE

Ekipman Tanimi : Load Cell li Hidrolik Cekme Test Cihazi

Model & Tip ve Kapasitesi : TESLA Universal Test Machine 100 kN

imalatgi : LABORATUVAR HASTANESI
Seri No : 00427
imalat Yil : 10/03/2019
Hassasiyet : 0,001 kN
k= Kalibrasyon No / Tarihi  : 21-E07237 - 16.06.2021
=}
B
S Kalibrasyonu Yapan : Turkak Akreditasyonlu Emre Kalibrasyon Merkezi
E,
:g Olgiim Belirsizligi 1 %0,18
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'>'
= Kontrol Tarihi ve Yeri  : 02.06.2022 . o
Norm Baglanti Ltd. $ti.- Hadimkoy-Arnavutkdy-istanbul/ TURKIYE
Test Standarti : Musteri istegi
Sonug:

Yukarida &zellikleri verilen Cekme Test Cihazinin yillik kalibrasyonunun yapildigi ve cekme testi
yapimina uygun oldugu goérilmustar.
Bu sertifika Norm Baglanti ve Tesbit Elemanlari San. Tic. Ltd. Sti. nin istegi izerine diizenlenmistir.

TUV SUD TOV SUD

3 yillik sertifika slresi ara denetimler yapilmak kaydiyla gecerlidir.
Sertifika istendiginde veya talep edildiginde yenilenebilir
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Bu sertifika 03 Temmuz 2025 tarihine kadar gegerlidir

Kayit No: 22-SER-2398-IS_TP

Istanbul, 06.06.2022

BESCHEINIGUNG  ATTESTATION * kA 45 & CBUAETENIbCTBO ¢ CONSTANCIA ¢ ATTESTAZIONE

TOV SUD Tirkiye « Ayazaga Mh. « Mimar Sinan Sk. » No.21 Kat.1 Seba Ofi/Bulvar B Blok » 34485 Sariyer « istanbul « Tirkiye TOV®

“TOV Siin Tov Stin TOv SUD



